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введение 
Алкоте стер Динго A–065 пред став ля ет собой  пер со-
наль ный ана ли за тор паров алко го ля в выды ха е мом 
воз ду хе.  Измерен ное зна че ние кон цен тра ции паров 
алко го ля в лег ких пере счи ты ва ет ся в кон цен тра-
цию в кро ви и выво дит ся на дис плей в еди ни цах  г/л 
(или про мил ле - грамм алко го ля в лит ре кро ви). Для 
пита ния исполь зу ют ся две щелоч ные (алка ли но вые) 
бата рей ки АА. Алкоте стер очень прост в экс плу а та-
ции, вклю че ние и выклю че ние алко те сте ра осу-
ществ ля ет ся един ствен ной кноп кой, рас по ло жен ной 
на боко вой панели. 

порядок работы
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Важные предупреждения:

Необхо ди мо выждать не менее 20 мин после упо-
треб ле ния алко го ля, пищи или куре ния преж де чем 
при сту пать к про ду ва нию. В про тив ном слу чае алко-
те стер может выдать непра виль ные пока за ния, либо 
это может при ве сти к повре жде нию чув стви тель но го 
к алко го лю дат чи ка. 
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  Перед началом работы вставьте в прибор две 
алкалиновые батарейки АА (пальчиковые).

Включение
Для включения нажмите кнопку и удерживайте ее  
до появления индикации на дисплее и одиночного 
звукового сигнала. Сперва появятся все символы, 
затем часть из них потухнет и начнется обратный 
отсчет до нуля, сопровождаемый мигающей надписью 
WAIT (Ждите). В течение этого времени происходит 
самотестирование прибора и разогрев датчика. По 
завершении отсчета прозвучит двойной  звуковой 
сигнал готовности к продуванию, исчезнет надпись 
WAIT и  в правом нижнем углу загорится знак  единиц 
измерения  ‰ .

Проведение теста
  Необходимо производить продувание в 
эллипсовидную воронку над дисплеем с расстояния 
примерно 2 см  непрерывно с умеренной силой 
в течение около 4 секунд. Правильный выдох 
сопровождается продолжительным звуковым 
сигналом, по окончании выдоха прозвучит двойной 
сигнал.   При срыве теста из-за преждевременного 
прекращения или недостаточной силы выдоха на 
дисплее высвечивается «F». 
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Считы ва ние результатов  
При нормальном завершении продувания на дисплее 
высвечивается значение концентрации алкоголя в 
крови. 

Выключение
Показания остаются на дисплее в течение 10 секунд, 
затем прибор автоматически выключается. Также 
Алкотестер Динго А-065 можно выключить в любой 
момент нажатием кнопки включения.
Если не осуществить продувание в течение  
40 секунд после достижения готовности, он 
выключится автоматически.

Замена батареек
Если прибор не включается или на дисплее не 
гаснет символ батарейки , необходимо заменить 
батарейки.  Вставьте новые батарейки, соблюдая 
полярность.

Внима ние! Меняй те обе бата рей ки одновре мен но. 
Исполь зуй те толь ко щелоч ные (алка ли но вые) бата-
рей ки. Показа ния при бо ра с раз ря жен ны ми бата-
рей ка ми могут не соот вет ство вать реальным. 
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спецификация

размеры 103 x 40 x 18 мм

вес             90 г (с батарейками)

сенсор          полупроводниковый

продувание без  мундштуков

дисплей 3 разрядный цифровой с 
подсветкой

диапазон показаний          0,00—4,00 промилле

питание 2 батарейки АА

продолжительность 
работы без замены 
батареек

             не менее 100 тестов

время подготовки менее 30 секунд

время отклика 2 секунды

дискретность шкалы 0,01 промилле

раб. температура 0—40оС

средний срок службы 3 года
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важные предупреждения
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1. Попадание сигаретного дыма или слюны в сенсор 
может вывести прибор из строя. 
2. Не храните прибор вблизи от источников запахов 
(косметичка) или нагревательных приборов.
3. Не рекомендуется проводить проверку под сильным 
ветром или в помещении с загрязненной атмосферой. 
4. После проведения тестов с высоким содержанием 
алкоголя до начала следующего теста следует  4-5 раз 
встряхнуть прибор для более эффективной очистки 
датчика.
5. Для сохранения точности показаний рекомендуется 
настраивать либо заменять сенсорный элемент 
приблизительно через каждые 300 тестов или при 
появлении надписи «CAL» или «Е»  на дисплее. 
6. Диабет, низкокалорийная диета и некоторые 
другие факторы приводящие к повышению 
концентрации кетонов в выдохе могут вызывать ложно-
положительные результаты. Проконсультируйтесь с 
врачом. 
7. Срок службы датчика и точность показаний 
существенно уменьшаются при:
а) продувании через прибор предельных концентраций 
алкоголя
б) использовании алкотестера для массовых проверок
8. Алкотестер Динго А-065 не предназначен для 
профессиональной деятельности
9. Показания прибора не являются доказательными – 
независимо от количества принятого спиртного
 не следует садиться за руль.
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техническое обслуживание и ремонт

  Алкотестер Динго А-065 поступает в продажу с 
заводской калибровкой, производящейся на специальном 
оборудовании. В процессе работы чувствительный к 
алкоголю датчик прибора изнашивается, что приводит 
к постепенному росту погрешности измерений. Для 
восстановления точности необходимо время от времени 
проводить настройку алкотестеров в специализированном 
сервисном центре. Периодичность технического 
обслуживания зависит, в основном, от интенсивности 
использования прибора. В среднем необходимо 
производить настройку или замену сенсора   через каждые 
300 тестов или при появлении надписи «CAL» или «Е»   на 
дисплее, означающей, что прибор нуждается в сервисе.
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При условии соблюдения всех вышеперечисленных 
правил пользования прибором, до истечения 
гарантийного срока все виды работ по техобслуживанию 
данного алкотестера выполняются бесплатно 
в сервисном центре (далее СЦ) ООО «СИМС-2», 
за исключением регламентного технического 
обслуживания, связанного с естественным износом 
сенсора.
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гарантийные обязательства

ООО «СИМС-2», являясь официальным 
представителем компании-производителя 
гарантирует, что приобретенный Вами алкотестер 
не имеет производственных дефектов в части 
материалов и комплектующих на момент продажи 
и обязуется произвести бесплатный ремонт 
вышедших из строя элементов в течение всего 
срока действия гарантии.  
  Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ 
ООО «СИМС-2» или авторизованных региональных 
сервисных центрах.
  Доставка (отправка) алкотестеров в СЦ и 
получение из СЦ осуществляется силами и на 
средства покупателя.

Срок гарантии — 12 месяцев. 

Внимание!
Гарантия не распространяется на химические 
источники питания.
Прибор принимается к гарантийному 
обслуживанию только при наличии паспорта 
(руководства по эксплуатации) с указанием 
серийного номера, даты продажи и с печатью 
торгующей организации. 
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ООО «СИМС-2» оставляет за собой право отказать в 
бесплатном гарантийном обслуживании в следующих 
случаях:
1. Утерян или неправильно заполнен гарантийный
талон, либо Руководство по эксплуатации, из-за чего 
невозможно установить дату продажи аппарата.
2. Аппарат подвергался несанкционированному 
вскрытию.
3. Аппарат использовался с нарушением правил 
эксплуатации.
4. Аппарат имеет следы механических повреждений, 
вызванных ударами, падением либо попытками 
вскрытия.
5. Аппарат имеет повреждения, вызванные. попаданием 
внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей или 
насекомых.
6. Аппарат имеет повреждения, вызванные 
применением нестандартных комплектующих и 
аксессуаров.
В случае отказа от гарантийного обслуживания 
покупателю выдается акт технической экспертизы с 
обоснованием причины отказа.
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