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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 
по Рязанской области 20.12.2011г._____________ ОГРН 1116234013598
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цифровой портативный ТГДц-01 «Г1РА» до ТУ 9441-011-12191956-98 
Серийный выпуск. ОКПД2 26.60.12.129 (РКП 94 4130), ТН ВЭД 9018 19 000 0
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- ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 50444-92,соответствует требованиям
о*к&нй* т * т  нормативных я ж у т н х т ,  ш з г т г ш т

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,
ГОСТ ISO 10993-9-2015, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-13-2016,_____________
ГОСТ ISO 10993-15-2011, ГОСТ ISO 10993-18-2011, ГОСТ Р 52770-2016__________________
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Декларация принята на основании протоколов испытаний Ш8/Б-052/17_________
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от 09.10.2017г. ИЛ Б ТС «ВНИИФТРИ-ТЕСТ» (М> RA.RU.21МЛ42). № 00900 от 20.10.2017г.
ИЛ «Токсиколог» ООО «ННЦ токсикологической и биологической безопасности  _
медицинских изделий» (№ РОСС RU.QQ01.21HM55), Ш 8/Э  - 091/15МТ от 10.12.2015г.
ИЛ электромагнитной совместимости технических средств «ВНИИФТРИ-ТЕСТ»  __
(№ РОСС RU.0001.21 .АЯ50.)________________ _________________ ............................................
Регистрационное удостоверение Ks ФСР 2008/02643 от 18 мая 2015г. Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)_____________________________

Дата принятия декларации _ _ _   21. ноября 2017г.______________

ш я действительна до 21 ноября 2020г.______

П.Л. Будагов
фамишя

Сведения о регистрации декларации о соответствии Декларация
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